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Firma Bilgileri :

Senkron Teknoloji Uriinleri Otomotiv Tekstil Sanayi ve Dig Ticaret Limited Sirketi

Ad
Tel

res : Camlik Mahallesi ikbal Caddesi Génillden Sokak No:28/A Umraniye / ISTANBUL
: 0850 888 8 216

Web : www.senkronteknoloji.com.tr
E-mail : info@senkronteknoloji.com.tr

2 — Bakim onarimda ve kullaniminda uyulmasi gereken kurallar :

Urtind kuru tutunuz. Yagmur damlalari, nem ve her tirl sivi ya da su buhari riine zarar

verebilecek mineraller igerebilir.

Uriina asiri sicak yerlerde kullanmayiniz. Yiiksek sicakliklar triind kullanim émriini kisaltabilir,

bazi plastik pargalari egebilir veya eritebilir.

Uriind digirmeyin, Gstiine vurmayin ya da sallamayin. Uriiniin sert kullanimi, Griine zarar

verebilir.

Uriina silmek i¢in kimyasallar, temizleme maddeleri veya deterjanlar kullanmayiniz.
Urtiniiniz 1slanirsa gikarilabilen pargalari ana gévdeden ayiriniz. Aksi taktirde paslanma riski

mevcuttur.

Uriini boyamayin ve Uriindn Gstine etiket yapistirmayiniz.
Yangin, deprem, sel, su baskini, savas hali vs. gibi her turli dogal afet durumlarinda garanti

s6z konusu degildir.
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Tasima ve Nakliye :

Tasima esnasinda nemli veya islak zeminlerde, yagmur altinda birakiimamalidir.
Nakliye sirasinda, ortam sicakligi -10 / +80 derece arasinda bulundurulmalidir.
Tasima ve nakliye sirasinda mutlaka orijinal ambalaiji icinde tasinmasini saglayiniz.

Ambalajin saglam olmasina dikkat ediniz.
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Nakliye ve tagima esnasinda Uriinuin yuk bindirecek sekilde farkli aygitlar istiflemeyiniz.
Ust tste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

Kullanim Sirasinda insan ve Cevre Sagligi Acisindan Tehlikeli veya Dikkat Edilmesi
reken Noktalar ile ilgili Uyarilar :

Ekipmana ithalat¢i firma disinda énerilmeyen herhangi bir mekanik modifikasyon yapmayiniz.
Cocuklari truinden uzak tutunuz.

Urtiniin asirt 1Isinmasini engellemek igin, énerilen en yiksek ortam sicakligi olan +40 dereceyi

asan ortamlarda ¢aligtirmayiniz.
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Kullanim Hatalarina iliskin Bilgiler :
Olagandisi sicaklik degerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyiniz.
Mikroskobu kutusundan dikkatlice ¢ikariniz. Mikroskobu lamba alti veya pencere kenari gibi

aydinlik bir ortamda ve duz bir zemine koyunuz.

Aynadan i1s1ga dogru ve tersi islemde 1s1g1 asagi ve yukari dénduriniz. Ayna / 1s1k bir ugtan bir

uca saat yoniine veya saat yoninun tersine gevirmeyiniz. Eger yanlislikla bunu yaparsaniz, i1sik
dogru pozisyonda olmayacaktir. Diizeltmek igin yarim rotasyon yapmalisiniz.

Asagidaki kosullardan herhangi biri olustugunda, nitelikli servis elemanlarinin tamir etmesi igin

servisi arayiniz;

NOT : Asagida belirtilen durumlarda urtinuin ilk olarak elektrik baglantisini kesiniz.

Uriin herhangi bir siviya maruz kaldiysa.

isletim kurallarina harfiyen riayet ettiginiz halde, triin yine de normal sekilde calismiyorsa.
Uriin diistriimis veya hasar gérmisse.

Urtiniin batin ikaz ve uyarilarina dikkat edilmelidir.
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DiKKAT !!!

GOZLERINIZE ZARAR VERMEKTEN KACINMAK iCiN MiKROSKOP iLE
ASLA GUNESE VEYA FARKLI BiR ISIK KAYNAGINA BAKMAYINIZ.
GUNESE BAKMAK, YALNIZCA BiRKAGC SANIYELIGINE iZLEMEK DE
OLSA KALICI KORLUGE VEYA CiDDi GOZ RAHATSIZLIKLARINA YOL
ACABILIR.

COCUKLARIN YETiSKIN GOZETiMi OLMADAN KULLANMASINA iZiN
VERMEYIN!!!

KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUNUZ.

ZOOMEX XSP-44 BIYOLOJIK MIKROSKOP
Mikroskop, optik ve mekanik hassas bir alettir. Bakimi her zaman yapilmalidir. Yiksek optik ve
mekanik standartlarda Uretilmistir. Sinif ve laboratuvarda kullanima dayanikli sekilde tasarlanmistir.

OZELLIKLER :
1. Mercekler
Kategori Bilyiitme Goriinim Alan Gapi
Genis Alan Mercek WF10X D18
2. Objektif
Kategori Biiyiitme Sayisal Acikhik
4X 0,10
Objektif Perdesi 10X 025
40X (s) 0,65
3. Toplam Biyitme
OBJEKTIF Mercek TOPLAM BUYUTME
4X 40X
10X 10X 100X
40X 400X

. Aydinlatma LED st ve alt i1s1k

. Kalin ayar araligi : 8mm

. Calisma zemini : 90mm x 90mm

. Kondansator : NA 0,65 Kondenser
. Numune Tutucu (Moveruler)

. Déner Disk Diyafram

WooNO OGN~

PAKET VE MONTAJ

Mikroskop bir kaliplanmis képuk kap iginde yer almaktadir. Kartonunun disinda kabi alin ve

yan yatirin kendi Gzerinde bant seridi yapistiriimistir ve dikkatlice paketi agin st yarisini

kaldirin ve optik triin (hedefler ve géz mercekleri ) paketinden ¢ikartin ve onlara zarar gelmesini
engelleyin. iki elinizi ( kol etrafinda bir ve tabani etrafinda bir ) olacak sekilde kaptan mikroskobu
kaldirin ve sabit bir masanin tizerine koyun. Mercekler kendi koruyucu kabinda bulunur.
Mercekler saat yoniinde en distikten buytge dogru cevrilir. Merceklerin uglar hedefe yerlestirir.
Mercek mikroskop ile birlikte gelir.
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MIKROSKOP KULLANIMI

4X objektif kullanimi igin yerinde oldugundan emin olun. Dusuk 6lgekli biyutmeden
baslayarak daha buyuk 6l¢ekli buyitmelere ge¢iniz. Guct baglayin ve LED lamba anahtarini
aciniz. Zemine goézlemleyeceginiz nesneyi koyunuz ve hareketli numune tutucu ile dikkatlice
kelepceleyiniz. Her zaman 4X ile baslar. Net gérinti elde edilinceye kadar odaklama
dugmesini geviriniz. istediginiz gériunumii dustk gig (4X) altinda elde edildiginde, en yiiksek
buyutme (40X) i¢in burunlugun sonraki daha yuk biyitme (10X) ve son déndirme de

burun déndirin. Burunluk pozisyona “tik” olmalidir. Bir kez daha numunenin net bir géris

icin odaklama digmesini ayarlayiniz. Mercek araciligiyla numune gérintisiuni gézlemleyerek,
ayar dugmesini ¢cevirin. Numunenizin en etkili gérinimuin elde etmek igin gesitli ayarlarla
deneme yapiniz.

BAKIM

Asagidaki cevre sartlarinda kullaniniz ve saklayiniz.

Kapali oda sicakligi : 0 °C ,-40 °C, Maksimum : bagil nem : 85%

Tozlu ortamdan mikroskobu uzak tutunuz. Kullandiktan sonra hemen is1d1 kapatiniz.
Optik temizlemek igin yumusak bir lens bezi kullaniniz. Mikroskobun diger pargalarini
temizlemek i¢cin yumusak temizleme losyonu kullaniniz.

Kullanimdan sonra,

onunla birlikte bir toz-kapakl mikroskop ve merceklerin kapagini kapali tutunuz.
Kuru, temiz ve nem olmayan bir yerde saklayiniz.

Yapilmasi Gerekenler :

Parmaklarinizla herhangi bir optik ytizeyi silmeyiniz.

Merceklerini s6kmeyiniz.Mikroskop Gzerinde gereksiz kuvvet uygulamayiniz.
Ucgucu ¢oziculer veya asindirici temizleyicilerle Gniteyi temizlemeyiniz.
Mikroskobunuzu kendiniz tamir etmeye ve sékmeye ¢alismayiniz.
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GARANTI BELGESI

ithalatgi Firma: Genel Merkez - Teknik Servis Satici Firmanin
Unvan : Senkron Teknoloji Urtinleri Unvani
Oto. Teks. San. ve Dig Tic. Ltd. $ti.
Adres :Camiik Mah. Génulden Sk. No:28/A Adresi
Umraniye - ISTANBUL
Telefon :+90 850 888 8 216 Telefonu
E-Posta :info@senkronteknoloji.com.tr E-Posta
Vergi D./ No :Alemdag/ 761 054 2573 Fatura Tarih ve Sayisi
ITO Sicil No :87073-5 Teslim Tarihi ve Yeri
Mersis No :0761054257300001 Yetkilinin Kase / imzasi :
Cinsi Mikroskop Garanti Siiresi 2YIL
Markasi Zoomex Azami Tamir Siiresi 20 is guna
Modeli Tum Modeller

GARANTI SARTLARI

1- (__Baranti slresi, Urtinlin fatura tarihi ile baslar.
2 - UrGintin bitiin pargalar dahil olmak tizere 2 yil garanti kapsamindadir.
3 - Urlintin kusurlu oldugunun tespit edilmesi durumunda, tiuketici;

6502 sayih Tuketici Haklarinin Korunmasi Kanunu nun 11. Maddesinde yer alan;
a- Sozlesmeden cayma
b- Satis bedelinden indirim isteme
c- licretsiz onarilmasini isteme
d- Satilan driiniin kusursuz tist model ile degisimini isteme
Seceneklerinden birini tercih edebilir.

4 - Tuketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici;

Iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir ticret talep etmeksizin driiniin onarimini yapmak
veya yaptirmakla yukimladar. Tuketici Gcretsiz onarim hakkini ithalatgiya karsida kullanabilir. Satici, ithalatgi

tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

5 - Tuketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullamasi halinde triiniin;
- Garanti suresi icinde tekrar arizalanmasi
- Tamiri igin gereken azami sirenin asilmasi
- Tamirinin mimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici veya ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;

Tiiketici Urliniin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa uriiniin ayipsiz misli ile degistiriimesini
saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu Talebin yerine getiriimemesi durumunda satici veya
ithalatgl miiteselsilen sorumiudur.

6 - Uriiniin tamir siresi 20 is giiniinii gegemez. Bu siire, garanti siiresi igerisinde riine iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna
veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise iriiniin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Uriiniin
arizasinin 10 is giinii igerisinde Giriinii tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Uriiniin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirden gecen siire garanti siiresine eklenir.
7 - Uriintin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.
8 - Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tuketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine basvurulabilir.
9 - Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Gumriik ve Ticaret Bakanhg Tiketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gézetimi Genel Mudurlugiine basvurabilir.
10 - Bakanlikga Tespit Edilen Kullanim Omrii:

Bakanlikga tespit edilen garanti siiresi 2 (IKi) yil olup , kullanim émrii 10 (ON) yildir.
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SENKRQN

0850 888 8 216

Kurulum yapamadiginizda ve goriintii alamadiginizda Liitfen Arayiniz.




